
 
  مترPHنام دستگاه: 

 AQUA PHمدل دستگاه: 

 AQUASPEXشركت سازنده: 

 

U:طريقه استفاده 

 را فشار داده تا دستگاه روشن شود.ON دكمه  .1
 ابتدا الكترود دستگاه را با آب مقطر بشوييد و اجازه دهيد خشك شود. .2
 است قرار ميدهيم و صبر ميكنيم تا عدد روي صفحه PH:7 آن را درون بشري كه داراي محلول بافري با  .3

 نمايش ثابت شود.
مقدار كافي از نمونه را داخل بشر ميريزيم و الكترود را داخل آن غوطه ور ميكنيم و ميگذاريم داخل آن به  .4

 مايع مورد نظر را از روي صفحه PH مدت دو دقيقه به حالت ثابت بماند. وقتي عدد روي دستگاه ثابت شد 
 نمايش ميخوانيم.

 
U:طريقه نگهداري 

 براي شستشوي الكترود حتما از آب مقطر استفاده كنيد. .1
 براي خشك كردن الكترود از دستمال استفاده كرده و اين كار را به آرامي انجام دهيد. .2
  يك مولار يا آب مقطر نگهداري كنيد.KCLهنگامي كه از دستگاه استفاده نميكنيد حتما الكترود را در محلول  .3


